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1. Δίκτυο σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης

1.1.
 Σταθμοί μέτρησης

Tο 2003 η Δ/νση ΕΑΡΘ (Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας), λειτούργησε δεκαεπτά σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή Αττικής (βλ. Σχήμα 1.1.) .

[image: image1.wmf]
Σχήμα 1.1.  Χάρτης της περιοχής Αττικής που εμφανίζονται οι θέσεις μέτρησης της ατμοσφαιρκής ρύπανσης.
Ο σταθμός ΛΙΟΣΙΩΝ λειτούργησε προσωρινά (9/97-9/99) σε θέση 3Km βόρεια  από τον παλαιό, ενώ από το τέλος του 2000 λειτουργεί σε θέση 2km νoτιοδυτικά του παλαιού σταθμού. Ο σταθμός Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ από το τέλος του 2000, λειτουργεί σε νέα θέση 300 μέτρα ΝΔ του παλιού σταθμού.
Στον Πίνακα 1.1. εμφανίζονται οι θέσεις των σταθμών αυτών, ο χαρακτηρισμός τους  και οι ρύποι που μετρούνται ανά σταθμό. Στην τελευταία στήλη, φαίνεται σε ποιούς σταθμούς είναι διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα (θερμοκρασία αέρα, σχετική υγρασία, διεύθυνση και ένταση ανέμου).

Πίνακας 1.1. Χαρακτηριστικά σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης περιοχής Αττικής του ΕΔΠΑΡ 
	Σταθμός
	Μετρούμενοι ρύποι
	Μετεω-

ρολογικά

	Θέση
	Χαρακτηρισμός
	SO2
	NOx
	CO
	O3
	ΑΣ10
	TSP
	ΒΤΧ
	BS
	

	Όνομα
	Γεωγρ. μήκος
	Γεωγρ. πλάτος
	Υψόμετρο

(m -asl)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αθηνάς 
	23° 43΄ 30΄΄
	37° 58΄ 42΄΄
	100
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	v
	v
	v
	v
	
	
	
	v
	

	Αριστοτέλους
	23° 43΄ 39΄΄
	37° 59΄ 16΄΄
	95
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	v
	v
	
	
	v
	
	
	v
	

	Γεωπονική
	23° 42΄ 25΄΄
	37° 59΄ 01΄΄
	50
	Περιαστικός-Βιομηχανικός
	v
	v
	v
	v
	
	
	
	
	v

	Λιόσια
	23° 41΄ 52΄΄
	38° 04΄ 36΄΄
	165
	Περιαστικός-Υποβάθρου
	v
	v
	
	v
	
	
	
	
	v

	Λυκόβρυση
	23° 46΄ 35΄΄
	38° 04΄ 11΄΄
	210
	Περιαστικός
	
	v
	v
	v
	v
	v
	
	
	v

	Μαρούσι
	23° 47΄ 14΄΄
	38° 01΄ 51΄΄
	145
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	v
	v
	v
	v
	v
	
	
	
	v

	Νέα Σμύρνη
	23° 42΄ 54΄΄
	37° 55΄ 58΄΄
	50
	Αστικός-Υποβάθρου
	v
	v
	v
	v
	
	
	
	
	

	Πατησίων
	23° 43΄ 59΄΄
	37° 59΄ 57΄΄
	105
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	v
	v
	v
	v
	
	
	v
	v
	v

	Πειραιάς – ΠΕΙ-1
	23° 38΄ 51΄΄
	37° 56΄ 36΄΄
	20
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	v
	v
	v
	v
	v
	v
	
	
	

	Περιστέρι
	23° 41΄ 46΄΄
	38° 00΄ 55΄΄
	80
	Αστικός-Υποβάθρου
	v
	v
	v
	v
	
	
	
	
	

	Αγ. Παρασκευή
	23° 49΄ 10΄΄
	37° 59΄ 42΄΄
	290
	Περιαστικός-Υποβάθρου
	v
	v
	
	v
	v
	v
	
	
	v

	Γαλάτσι
	23° 44΄ 53΄΄
	38° 01΄ 13΄΄
	145
	Αστικός-Υποβάθρου 
	v
	v
	
	v
	
	
	
	
	v

	Γουδί
	23° 46΄ 04΄΄
	37° 59΄ 04΄΄
	155
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	
	v
	
	
	v
	
	
	
	

	Ελευσίνα
	23° 32΄ 18΄΄
	38° 03΄ 05΄΄
	20
	Περιαστικός-Βιομηχανικός
	v
	v
	
	v
	
	
	
	
	v

	Ζωγράφου
	23° 47΄ 13΄΄
	37° 58΄ 11΄΄
	245
	Περιαστικός-Υποβάθρου 
	v
	v
	
	v
	v
	v
	
	
	

	Θρακομακεδόνες
	23° 45΄ 29΄΄
	38° 08΄ 37΄΄
	550
	Περιαστικός-Υποβάθρου
	
	v
	
	v
	v
	
	
	
	v

	Πανεπιστήμιο Πειραιά – ΠΕΙ-2
	23° 39΄ 10΄΄
	37° 56΄ 32΄΄
	25
	Αστικός-Υποβάθρου
	v
	v
	
	v
	
	
	
	
	v


1.2.
 Μετρούμενοι ρύποι

Οι  μετρούμενοι ρύποι καθώς και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται φαίνονται στον Πίνακα 1.2. Η μέτρηση των ρύπων γίνεται σε συνεχή βάση σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Ο χρόνος απόκρισης των αυτομάτων αναλυτών είναι της τάξης του ενός λεπτού, δηλαδή ο κάθε αναλυτής δίνει μια τιμή περίπου κάθε λεπτό. Με ένα μικροεπεξεργαστή, που βρίσκεται σε κάθε αυτόματο σταθμό και που είναι συνδεδεμένος με τους αυτόματους αναλυτές, υπολογίζονται κάθε ώρα οι μέσες ωριαίες τιμές ρύπανσης. Οι τιμές αυτές μεταβιβάζονται στον κεντρικό υπολογιστή της Υπηρεσίας, μέσω τηλεφωνικής γραμμής και με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχής.

Πίνακας 1.2. Μετρούμενοι ρύποι και μέθοδοι μέτρησης.

	Ρύπος
	Χρονική βάση μετρήσεων
	 Μέθοδος μέτρησης

	Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
	1 ώρα
	 Απορρόφηση στο υπέρυθρο (NDIR)

	Οξείδια του αζώτου (ΝΟ,NO2)
	1 ώρα
	Χημειοφωταύγεια

	Οζον (O3)
	1 ώρα
	 Απορρόφηση στο υπεριώδες

	Διοξείδιο του θείου (SO2)
	1 ώρα
	Φθορισμομετρία

	Καπνός (BS)
	24 ώρες
	Μέθοδος OECD

	Μόλυβδος (Pb)
	24 ώρες
	Ατομική απορρόφηση

	Αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10
–TSP
)
	1 ώρα
	Απορρόφηση β ακτινοβολίας

	Βενζόλιο – Τολουόλο – Αιθυλοβενζόλιο, m-p-ο Ξυλόλιο  (ΒΤEΧ)
	1 ώρα
	Αέρια χρωματογραφία (GC)


1.3. 
Βαθμονόμηση αυτομάτων οργάνων

 Η βαθμονόμηση περιλαμβάνει τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των οργάνων και τη ρύθμιση τους. Η βαθμονόμηση βασίζεται στη διαβίβαση μέσω του οργάνου αερίου, με γνωστή συγκέντρωση του αντίστοιχου ρύπου. Η παρασκευή αυτή του πρότυπου αερίου, γίνεται με διάταξη δυναμικής αραίωσης, που συνδέεται αφενός με μία πηγή "καθαρού" αέρα και αφετέρου με έναν κύλινδρο που περιέχει μίγμα του εν λόγω αερίου με άζωτο σε γνωστή πρότυπη συγκέντρωση. Ο "καθαρός αέρας”, δηλαδή αέρας απαλλαγμένος από τους κύριους ρύπους, παράγεται διαβιβάζοντας αέρα μέσα από ειδικά φίλτρα συγκράτησης  των ρύπων. Μεταβάλλοντας την παροχή του "καθαρού" αέρα και του αερίου της φιάλης είναι δυνατή η επίτευξη μιγμάτων αερίων που περιέχουν τον αντίστοιχο ρύπο σε γνωστές συγκεντρώσεις. Η διαδικασία αυτή της βαθμονόμησης γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή μετά τη συντήρηση ή επισκευή ενός αναλυτή.

2.
Χρονικές διακυμάνσεις των τιμών συγκεντρώσεων των μετρούμενων ρύπων
2.1.  Διαχρονική μεταβολή των συγκεντρώσεων των ρύπων

Στο Παράρτημα Ι, δίνονται οι αναλυτικοί Πίνακες με τις διαχρονικές μεταβολές των μέσων ετησίων τιμών των συγκεντρώσεων όλων των μετρούμενων ρύπων, ανά σταθμό μέτρησης, ενώ οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις, δίνονται στα επόμενα Σχήματα. Η διαχρονική εξέλιξη των τιμών δείχνει ότι, παρ' όλο που υπάρχουν στις διάφορες θέσεις, αυξομειώσεις των μέσων ετήσιων τιμών ρύπανσης από χρόνο σε χρόνο, η τάση εξέλιξης είναι γενικά πτωτική ή τάση σταθεροποίησης, ανάλογα με τον ρύπο. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να αποδοθεί, κύρια στην ποιοτική αναβάθμιση του στόλου των ιδιωτικών και δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, στην εφαρμογή του μέτρου της κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ), στα μέτρα ελέγχου εκπομπής ρύπων από διάφορες πηγές, στη χρήση καυσίμων με καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π. Η πτωτική τάση σε ορισμένους ρύπους, έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι διαχρονικά υπάρχει αύξηση των ρυπογόνων δραστηριοτήτων της πόλης. 

Ειδικά για κάθε ρύπο παρατηρούμε τα εξής:

I. Για το διοξείδιο του θείου, υπάρχει σημαντική τάση μείωσης των τιμών που συνδέεται με τη μείωση της περιεκτικότητας του πετρελαίου ντίζελ θέρμανσης σε θείο από 0,3% σε 0,2% κ.β. και του πετρελαίου ντίζελ κίνησης από 0,050 σε 0,035% κ.β το 2000.

II. Για το διοξείδιο του αζώτου υπάρχει τάση σταθεροποίησης ή μείωσης των τιμών τα τελευταία χρόνια.   

III. Για το μονοξείδιο του αζώτου υπάρχει τάση σταθεροποίησης ή ελαφρής μείωσης των τιμών

IV. Για το μονοξείδιο του άνθρακα, παρουσιάζεται γενικά τάση μείωσης ή σταθεροποίησης των τιμών σε μικρό αριθμό σταθμών. Σημειώνεται ότι για το 1992 η τιμή του σταθμού Αθηνάς προέκυψε από μικρό αριθμό μετρήσεων και δεν θεωρείται αντιπροσωπευτική.
V. Για το όζον υπάρχει γενικώς μια τάση σταθεροποίησης των τιμών. Σημειώνεται ότι για το σταθμό Λιοσίων οι τιμές του 1997 προέκυψαν από μικρό αριθμό μετρήσεων και δεν είναι αντιπροσωπευτικές ενώ η αναγκαστική αλλαγή της θέσης του σταθμού δεν επιτρέπει τη σύγκριση των τιμών για το 1997 και 1998 με αυτές των  προηγούμενων ετών.

VI. Για τον καπνό επίσης παρατηρείται τάση σταθεροποίησης ή μείωσης  των τιμών τα τελευταία χρόνια.
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Σχήμα 2.1.α Διαχρονική μεταβολή μέσων ετησίων τιμών CO, σε mg/m3.
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Σχήμα 2.1.β Διαχρονική μεταβολή μέσων ετησίων τιμών CO, σε mg/m3.
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Σχήμα 2.2.α  Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών SO2 σε μg/m3.
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Σχήμα 2.2.β  Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών SO2 σε μg/m3.
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Σχήμα 2.3.α Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών καπνού, σε μg/m3.

[image: image7.emf]0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

19841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003

ΕΤΗ

ΚΑΠΝΟΣ (μg/m

3

)

Περιστέρι Ν.Σμύρνη Ρέντης Μαρούσι


Σχήμα 2.3.β Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών καπνού, σε μg/m3.
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Σχήμα 2.4.α  Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών ΝΟ σε μg/m3.
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Σχήμα 2.4.β  Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών ΝΟ σε μg/m3.
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Σχήμα 2.5.α  Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών NO2, σε μg/m3.
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Σχήμα 2.5.β  Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών NO2, σε μg/m3.
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Σχήμα 2.6.α Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών Ο3, σε μg/m3.
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Σχήμα 2.6.β Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών Ο3, σε μg/m3.
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Σχήμα 2.7.α Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών PM10, σε μg/m3.
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Σχήμα 2.7.β Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών PM10, σε μg/m3.

2.2. Μηνιαία μεταβολή των συγκεντρώσεων των ρύπων

Στο Παράρτημα ΙΙ δίνονται οι διακυμάνσεις των μέσων μηνιαίων τιμών των συγκεντρώσεων για όλους τους μετρούμενους ρύπους και τους σταθμούς για  το 2003, ενώ στα επόμενα Σχήματα εμφανίζεται η μηνιαία μεταβολή για ρύπους σε κάποιους χαρακτηριστικούς σταθμούς. Από τα Σχήματα είναι φανερό ότι, οι πρωτογενείς ρύποι (CO, NO, SO2, καπνός) παρουσιάζουν μεγαλύτερες τιμές τους μήνες του χειμώνα. Αυτό οφείλεται για μεν το SO2 και τον καπνό στη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης, για δε το το CO στη μεγαλύτερη κυκλοφορία που παρατηρείται τους χειμερινούς μήνες και τις χειρότερες συνθήκες λειτουργίας των μηχανών των αυτοκινήτων (ξεκίνημα με κρύα μηχανή). Από τους δευτερογενείς ρύπους το μεν όζον (Ο3) παρουσιάζει μεγαλύτερες τιμές τους καλοκαιρινούς μήνες, το δε διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) δεν παρουσιάζει σαφή μηνιαία μεταβολή. Οι αυξημένες τιμές της συγκέντρωσης του όζοντος τους καλοκαιρινούς μήνες οφείλονται στην αυξημένη ηλιοφάνεια των μηνών αυτών, δεδομένου ότι το όζον σχηματίζεται από φωτοχημικές διεργασίες στις οποίες καθοριστικό ρόλο παίζει η ηλιακή ακτινοβολία.
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Σχήμα 2.8. Μέσες μηνιαίες τιμές CO στο σταθμό Πατησίων για το έτος 2003.
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Σχήμα 2.9. Μέσες μηνιαίες τιμές SO2 στο σταθμό Περιστέρι για το έτος 2003.
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Σχήμα 2.10.  Μέσες μηνιαίες τιμές Ο3 στο σταθμό Λιόσια για το έτος 2003.

[image: image19.wmf]0

20

40

60

80

100

120

ΜΗΝΕΣ

ΝΟ2 (μg/m3)

Ιαν.

Φεβ.

Μαρ.

Απρ.

Μαϊ.

Ιουν.

Ιουλ.

Αυγ.

Σεπ.

Οκτ.

Νοε.

Δεκ.


Σχήμα 2.11. Μέσες μηνιαίες τιμές ΝΟ2 στο σταθμό Αριστοτέλους για το έτος 2003.
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Σχήμα 2.12. Μέσες μηνιαίες τιμές ΝΟ στο σταθμό Αριστοτέλους για το έτος 2003.
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Σχήμα 2.13. Μέσες μηνιαίες τιμές ΑΣ10 στο σταθμό Αγ.Παρασκευή για το έτος 2003.
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Σχήμα 2.14. Μέσες μηνιαίες τιμές καπνού στο σταθμό Πατησίων για το έτος 2003.

2.3 Ημερήσια μεταβολή των συγκεντρώσεων των ρύπων

Στο επόμενο Σχήμα, δίνεται η ημερήσια μεταβολή των ρύπων στη διάρκεια του έτους 2003, για όλους τους μετρούμενους ρύπους σε χαρακτηριστικές θέσεις μέτρησης
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Σχήμα 2.15 Ημερήσια μεταβολή συγκεντρώσεων CO και καπνού στο σταθμό Πατησίων, SO2 στο σταθμό Περιστέρι, ΝΟ2 και ΝΟ στο σταθμό Αριστοτέλους, ΑΣ10 στο σταθμό Αγ. Παρασκευή και Ο3 στο σταθμό Λιόσια για το έτος 2003.

Όπως δείχνει και το Σχήμα 2.15 οι ρύποι εκτός από το Ο3, εμφανίζουν μείωση στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. 

2.4 Ωριαία μεταβολή των συγκεντρώσεων των ρύπων
Στα επόμενα Σχήματα, δίνεται η ωριαία μεταβολή των συγκεντρώσεων όλων των ρύπων στη διάρκεια του έτους 2003, σε χαρακτηριστικές θέσεις μέτρησης
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Σχήμα 2.16 Ωριαία μεταβολή CO στο σταθμό Πατησίων για το έτος 2003.
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Σχήμα 2.17 Ωριαία μεταβολή SO2 στο σταθμό Περιστέρι για το έτος 2003.
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Σχήμα 2.18 Ωριαία μεταβολή ΝΟ στο σταθμό Αριστοτέλους για το έτος 2003.
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Σχήμα 2.19 Ωριαία μεταβολή ΝΟ2 στο σταθμό Αριστοτέλους για το έτος 2003.
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Σχήμα 2.20  Ωραία μεταβολή Ο3 στο σταθμό Λιόσια για το έτος 2003.
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Σχήμα 2.21 Ωραία μεταβολή ΑΣ10 στο σταθμό Αγ. Παρασκευή για το έτος 2003.
Όπως φαίνεται και στα σχήματα 2.16, 2.17 και 2.18, μεγαλύτερες τιμές για τους πρωτογενείς ρύπους CO, SO2 και ΝΟ παρουσιάζονται γενικά το πρωί (7-12) και το βράδυ (9-11). Αυτό οφείλεται στο ότι αφ’ ενός μεν, τις ώρες αυτές επικρατούν ευνοϊκές για τη συσσώρευση των ατμοσφαιρικών ρύπων μετεωρολογικές συνθήκες, αφ’ ετέρου δε, συμπίπτουν χρονικά οι ώρες λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης και οι αιχμές κυκλοφορίας. Για το διοξείδιο του αζώτου - ΝΟ2 (σχήμα 2.19), οι μέγιστες τιμές εμφανίζονται τις πρωινές ώρες 10-12, δηλαδή παρουσιάζουν κάποια χρονική υστέρηση που είναι απαραίτητη για το σχηματισμό τους, ενώ για το Ο3 (σχήμα 2.20) το ημερήσιο μέγιστο εμφανίζεται τις πρώτες μεταμεσημβρινές ώρες, όταν η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας παρουσιάζει το μέγιστο. Για τα ΡΜ10, παρουσιάζονται διάφορα μέγιστα & κυρίως τις βραδυνές ώρες, γεγονός που μπορεί να συνδυαστεί με παραγωγή δευτερογενών σωματιδίων από φωτοχημικές αντιδράσεις αλλά και με παραγωγή πρωτογενών σωματιδίων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως, τζάκια και λειτουργία κεντρικής θέρμανσης (σχήμα 2.21).

3.  Επίδραση μετεωρολογικών παραμέτρων στη ρύπανση

Οι παράμετροι της μετεωρολογίας που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι: η διεύθυνση και η ταχύτητα του ανέμου, η ευστάθεια της ατμόσφαιρας και ειδικά για τους φωτοχημικούς ρύπους η ηλιοφάνεια. Άλλες παράμετροι που συντελούν σημαντικά στη διαμόρφωση των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι: η βροχόπτωση, η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας και έμμεσα η θερμοκρασία.

Στο Σχήμα 3.1 παρουσιάζονται οι  συχνότητες εμφάνισης (%), των διευθύνσεων του ανέμου στο σταθμό Πατησίων, ενώ στο Σχήμα 3.2 αποτυπώνεται η μέση ταχύτητα του ανέμου (σε m/s), ανά διεύθυνση ανέμου στον ίδιο σταθμό για το έτος 2003.
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Σχήμα 3.1. Συχνότητες, επί τοις εκατό (%) των διευθύνσεων του ανέμου στο σταθμό Πατησίων για το έτος 2003.
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Σχήμα 3.2 Μέση ταχύτητα ανά διεύθυνση ανέμου, στο σταθμό Πατησίων για το έτος 2003.
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Σχήμα 3.3. Μέσες τιμές ΝΟ2 (σε μg/m3) για το έτος 2003 στο σταθμό Πατησίων για κάθε διεύθυνση του ανέμου.
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Σχήμα 3.4. Μέσες τιμές Ο3 (σε μg/m3) για το έτος 2003 στο σταθμό Λιόσια για κάθε διεύθυνση του ανέμου.
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Σχήμα 3.5. Μέσες τιμές CΟ (σε mg/m3) για το έτος 2003 στο σταθμό Πατησίων για κάθε διεύθυνση του ανέμου.
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Σχήμα 3.6. Μέσες τιμές ΝΟ (σε μg/m3) για το έτος 2003 στο σταθμό Πατησίων για κάθε διεύθυνση του ανέμου.
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Σχήμα 3.7. Μέσες τιμές SΟ2 (σε μg/m3) για το έτος 2003 στο σταθμό Πατησίων για κάθε διεύθυνση του ανέμου.
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Σχήμα 3.8. Μέσες τιμές ΑΣ10 (σε μg/m3) για το έτος 2003 στο σταθμό Λυκόβρυση για κάθε διεύθυνση του ανέμου.
Στα Σχήματα 3.3-3.8, δίνονται οι μέσες τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων ανά διεύθυνση ανέμου (τριαντάφυλλα ρύπανσης). Από τα Σχήματα αυτά προκύπτει ότι, μικρότερες τιμές συγκέντρωσης για όλους τους ρύπους, παρατηρούνται με ανέμους του βορειοανατολικού τομέα, γεγονός που κύρια αποδίδεται στους ακόλουθους λόγους:

· Η κλειστή τοπογραφία του λεκανοπέδιου της Αθήνας, δυσχεραίνει την κυκλοφορία και τον αερισμό, συνεπώς και τη διάχυση των ρύπων λόγω της ύπαρξης ορεινών όγκων, ενώ έχει ως αποτέλεσμα, η επικρατούσα διεύθυνση του ανέμου να είναι είτε Βορειοανατολική είτε Νοτιοδυτική.

-
Οι άνεμοι του βόρειου τομέα είναι συνοπτικοί και έχουν συνήθως μεγάλη μέση ταχύτητα (Σχήμα 3.2), συντελώντας έτσι καθοριστικά στην διάχυση των ρύπων.

-
Σε περίπτωση ασθενούς ή απουσίας συνοπτικής ροής, οι άνεμοι του νότιου τομέα είναι αποτέλεσμα τοπικού συστήματος κυκλοφορίας (θαλάσσια αύρα), γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη υψηλών συγκεντρώσεων δευτερογενών (φωτοχημικών) ρύπων στην περιφέρεια του λεκανοπεδίου. 
4.
 Όρια ποιότητας ατμόσφαιρας 

Στην χώρα μας ισχύουν νομοθετημένα όρια προστασίας της ανθρώπινης υγείας, για τους ρύπους διοξείδιο του θείου, καπνό, διοξείδιο του αζώτου, μόλυβδο και όζον σύμφωνα με τα όρια ποιότητας ατμόσφαιρας που έχουν καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Τα όρια αυτά δίνονται στο Παράρτημα ΙII. Στο ίδιο Παράρτημα δίνονται οι μακροχρόνιοι στόχοι που προτείνονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ). 

Με μία σειρά από νέες οδηγίες σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, θεσπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν των άλλων, νέα όρια για τους διάφορους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Τα όρια αυτά αναφέρονται τόσο στην προστασία της ανθρώπινης υγείας όσο και των οικοσυστημάτων. 

Στην παρούσα φάση, έχουν εκδοθεί:

· Η οδηγία – πλαίσιο για την ατμοσφαιρική ρύπανση (οδηγία 1996/62/ΕΚ) για την εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος (ΚΥΑ 3277/209/2000, (ΦΕΚ 180/Β/17-2-2000)

· Η πρώτη «θυγατρική» της οδηγία (οδηγία 1999/30/ΕΚ) για τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος. (ΦΕΚ125/Β/ 5-6-02)

· Η δεύτερη «θυγατρική» της οδηγία (οδηγία 2000/69/ΕΚ) για τις οριακές τιμές βενζολίου και μονοξειδίου του άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος.

· Η τρίτη «θυγατρική» της οδηγία (οδηγία 2002/3/ΕΚ) σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα.

Αναμένεται η έκδοση της τέταρτης «θυγατρικής» οδηγίας σχετικά με τα μέταλλα και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον αέρα του περιβάλλοντος.

Με βάση τις παραπάνω οδηγίες, θεσπίζονται νέα όρια για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, που έχουν ως έτος εφαρμογής το 2005 ή το 2010, ανάλογα τον ρύπο (Πίνακας 4.1. και Πίνακας 4.2.). 

Πίνακας 4.1. Ρύποι, όρια και έτος εφαρμογής σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε.
	Ρύπος
	Οριακή τιμή
	Έτος ισχύος
	Ενδεικτική οριακή τιμή για προετοιμασία

	
	
	
	2002
	2003
	2004
	2005

	Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
	10 mg/m3

Μέγιστη ημερήσια οκτάωρη τιμή
	1/1/2005
	16 mg/m3
	14 mg/m3
	12 mg/m3
	10 mg/m3

	Βενζόλιο

(C6H6)
	5 μg/m3

Μέση ετήσια τιμή
	1/1/2010
	10 μg/m3
	10 μg/m3
	10 μg/m3
	10 μg/m3

	Διοξείδιο του θείου (SO2)
	350 μg/m3

Μέση ωριαία τιμή, της οποίας δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 24 φορές ανά έτος
	1/1/2005
	440 μg/m3


	410 μg/m3


	380 μg/m3


	350

μg/m3



	
	125 μg/m3

Μέση ημερήσια τιμή, της οποίας δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 3 φορές ανά έτος
	1/1/2005
	125 μg/m3
	125 μg/m3
	125 μg/m3
	125 μg/m3

	Διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2)
	200 μg/m3

Μέση ωριαία τιμή, της οποίας δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 18 φορές ανά έτος
	1/1/2010
	280 μg/m3
	270 μg/m3
	260 μg/m3
	250 μg/m3

	
	40 μg/m3

μέση ετήσια τιμή
	1/1/2010
	56 μg/m3
	54 μg/m3
	52

μg/m3
	50 μg/m3

	Αιωρού-μενα σωματίδια ΑΣ10
	50 μg/m3

μέση ημερήσια τιμή, της οποίας δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 35 φορές ανά έτος
	1/1/2005
	65

μg/m3
	60

μg/m3
	55 μg/m3
	50 μg/m3

	
	40 μg/m3

μέση ετήσια τιμή
	1/1/2005
	44,8 μg/m3
	43,2 μg/m3
	41,6 μg/m3
	40 μg/m3

	Μόλυβδος (Pb)
	0,5 μg/m3

μέση ετήσια τιμή
	1/1/2005
	0,8 μg/m3
	0,7 μg/m3
	0,6 μg/m3
	0,5 μg/m3


Τα όρια αυτά, δεν είναι στην παρούσα φάση δεσμευτικά για τα κράτη – μέλη, αλλά πρέπει να παρακολουθείται η πορεία εξέλιξης των τιμών ρύπανσης, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους (2005 ή 2010), η τήρηση των οριακών τιμών. Επιπρόσθετα, τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονούν και να υλοποιούν σχέδια δράσης για την προετοιμασία τους όσον αφορά στην επίτευξη και τήρηση των ορίων.

Πίνακας 4.2. Όρια του όζοντος σύμφωνα με την Οδηγία 2002/3/ΕΕ
	
	Παράμετρος
	Όριο

	Όριο ενημέρωσης
	 Μέση ωριαία τιμή
	180 μg/m3

	Όριο συναγερμού
	Μέση ωριαία τιμή για τρείς συνεχόμενες ώρες
	240 μg/m3

	Τιμή – στόχος για την προστασία της ανθρώπινης υγείας 

Έτος ισχύς 2010
	 Μέγιστη ημερήσια μέση 8ωρη τιμή, της οποίας δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 25 φορές ανά έτος για διάστημα 3 ετών
	120 μg/m3


Για κάθε ρύπο ορίζεται μία οριακή τιμή για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, με το αντίστοιχο έτος έναρξης ισχύος της (2005 ή 2010). Παράλληλα δίνεται και ένα περιθώριο ανοχής, το οποίο αθροίζεται στην οριακή τιμή, δίνοντας έτσι την τιμή στόχο, η οποία ισχύει ενδεικτικά στο μεσοδιάστημα έως την θέση σε ισχύ της οριακής τιμής. Το περιθώριο ανοχής κάθε χρόνο μειώνεται, έτσι ώστε στην ημερομηνία ισχύος του νέου ορίου να μηδενιστεί.









Σχήμα 4.1. Επεξήγηση της εφαρμογής της τιμής στόχου και οριακής τιμής με βάση τις οδηγίες της Ε.Ε. 

4.1.
Εθνικά όρια εκτάκτων μέτρων

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α  11824/1993 τίθενται «όρια εκτάκτων μέτρων», για τον περιορισμό της ρύπανσης σε περιπτώσεις που κυρίως λόγω εξαιρετικά δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών, αναμένεται αύξηση των τιμών ρύπανσης.
Τα μέτρα λαμβάνονται όταν οι μετρούμενες τιμές υπερβούν ή προσεγγίσουν τα όρια εκτάκτων μέτρων (συναγερμού) και ταυτόχρονα υπάρχει πρόβλεψη για συνθήκες που ευνοούν τη διατήρηση ή αύξηση των τιμών ρύπανσης για τις επόμενες ή την επόμενη ημέρα. 
Τα αρχικά όρια για τη λήψη εκτάκτων μέτρων, που αναφέρονται στην παραπάνω ΚΥΑ, τροποποιήθηκαν για τους ρύπους ΝΟ2, SO2 και Ο3 με την εφαρμογή των Οδηγιών 1999/30/ΕΚ (ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο με την Π.Υ.Σ. 34/30.5.2002) και 2002/3/ΕΚ.
Για το CO, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/69/ΕΚ (ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 9238/332/2004) δεν προβλέπεται όριο συναγερμού. Με το άρθρο 13 της ΚΥΑ 9238/332/2004, οι διατάξεις της ΚΥΑ 11824/1993 για τη λήψη εκτάκτων  μέτρων που αναφέρονται στο CO καταργούνται.
Για τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10) δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία τόσο την ευρωπαϊκή όσο και την ελληνική όριο συναγερμού.
Τα επικαιροποιημένα όρια λήψης εκτάκτων μέτρων που ισχύουν σήμερα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Αθήνας, παρουσιάζονται παρακάτω.

Πίνακας 4.3. Ορια εκτάκτων μέτρων
	ΡΥΠΟΣ
	ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ
	ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
	ΟΔΗΓΙΑ

	Διοξείδιο του αζώτου

 (ΝΟ2)
	1 ώρα
	400 μg/m3
υπέρβαση της τιμής αυτής για 3 συνεχόμενες ώρες 
	1999/30/ΕΚ

	Διοξείδιο του θείου
 (SO2)
	1 ώρα
	500 μg/m3
υπέρβαση της τιμής αυτής για 3 συνεχόμενες ώρες
	1999/30/ΕΚ

	Όζον

 (Ο3)
	1 ώρα
	240 μg/m3
υπέρβαση της τιμής αυτής για 3 συνεχόμενες ώρες
	2002/3/ΕΚ

	ΡΥΠΟΣ
	ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ
	Στάδιο Προειδοποίησης

(ΚΥΑ 11824/93)
	Α΄ Βαθμίδα μέτρων

(ΚΥΑ11824/93)
	Β΄ Βαθμίδα μέτρων

(ΚΥΑ11824/93)

	Καπνός


	24 ώρες
	250 μg/m3
	300 μg/m3
	400 μg/m3


5. 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΟΡΙΑ

5.1. Καπνός – Σωματίδια (ΑΣ10)

5.1.α
Σύγκριση με ισχύοντα όρια.
Κατά το έτος 2003 δεν υπήρξε υπέρβαση των ορίων καπνού, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, σε κανένα από τους σταθμούς μέτρησης. Τελευταία υπέρβαση εμφανίσθηκε το έτος 2001 μόνο για το σταθμό Πατησίων και μόνο για το όριο που αναφέρεται στη διάμεσο έτους, (τιμή 95 μg/m3  αντί του ορίου των 80 μg/m3). Τα όρια αυτά παύουν να ισχύουν από 1-1-2005.
5.1.β
Σύγκριση με νέα κοινοτικά όρια.

Με τη νέα κοινοτική οδηγία (1999/30/ΕΚ) καταργείται η μέθοδος του μαύρου καπνού για τον προσδιορισμό των σωματιδίων και αντικαθίσταται με τη μέτρηση των συγκεντρώσεων των σωματιδίων διαμέτρου μικρότερης των 10μm (ΑΣ10). Τα όρια που καθορίζονται για τον καπνό βάσει της παλιάς νομοθεσίας ισχύουν μέχρι 31/12/2004. Τα κράτη μέλη όμως, είναι υποχρεωμένα να μετρούν παράλληλα, τα ΑΣ10 σωματίδια,  ενημερώνοντας την Ευρωπαϊκή Ενωση για τυχόν υπερβάσεις των τιμών στόχων ΑΣ10, που σταδιακά μειώνονται έτσι ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με τα νέα όρια την 1/1/2005. 

Για το 2003, με βάση τον πίνακα 4.1. οι ενδεικτικές τιμές στόχοι ΑΣ10 ήταν:

· 60 μg/m3 μέση 24ώρη τιμή, της οποίας δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 35 ημέρες το χρόνο.
Υπέρβαση του στόχου αυτού σημειώθηκε το 2003 σε 2 από τους 8 σταθμούς μέτρησης της Αττικής, με αριθμό ημερών υπέρβασης 79 ημέρες στο σταθμό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ και 113 ημέρες στο σταθμό ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ.

· 43,2 μg/m3 μέση ετήσια τιμή
Υπέρβαση του στόχου αυτού σημειώθηκε το 2003 σε 3 από τους 8 σταθμούς μέτρησης της Αττικής με μέση ετήσια τιμή για τους σταθμούς με υπέρβαση που κυμάνθηκε από 54 μg/m3 στο σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ-1 μέχρι 59 μg/m3 στο σταθμό ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

5.2 Διοξείδιο του θείου
5.2.α
Σύγκριση με τα ισχύοντα όρια
Δεν σημειώθηκε για το έτος 2003 υπέρβαση των ορίων σε κανένα σταθμό μέτρησης, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Τα όρια αυτά παύουν να ισχύουν από 1-1-2005.
5.2.β
Σύγκριση με νέα κοινοτικά όρια

Με τη νέα κοινοτική οδηγία (1999/30/ΕΚ) μέχρι 31/12/2004 ισχύουν τα παλαιά όρια, ενώ παράλληλα, θεσπίζονται ενδεικτικές τιμές-στόχοι ανά έτος που σταδιακά μειώνονται έτσι ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με τα νέα όρια από 1/1/2005.  Συγκεκριμένα για το 2003 οι ενδεικτικές τιμές στόχοι ήταν:

· 410 μg/m3 μέση ωριαία τιμή, της οποίας δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 24 ώρες το χρόνο
Υπέρβαση του ενδεικτικού αυτού στόχου δεν σημειώθηκε το 2003 σε κανέναν από τους σταθμούς Αττικής. Ο συνολικός αριθμός των ωριαίων τιμών που κατά το 2003 ήταν μεγαλύτερες από τα 410 μg/m3 σε όλους τους σταθμούς, ήταν 3 ώρες. Οι δύο ώρες μετρήθηκαν στο σταθμό ΕΛΕΥΣΙΝΑ με μέγιστη τιμή τα 449 μg/m3 και η άλλη στο σταθμό ΛΙΟΣΙΑ με τιμή τα 530 μg/m3.
· 125 μg/m3 μέση 24 ωρη τιμή, της οποίας δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 3 ημέρες το χρόνο.
Υπέρβαση του στόχου αυτού δεν σημειώθηκε το 2003 σε κανέναν από τους σταθμούς Αττικής. Σε κανένα σταθμό η μέση 24ωρη τιμή δεν ξεπέρασε τα 125 μg/m3.
5.3. Διοξείδιο του αζώτου

5.3.α
Σύγκριση με ισχύοντα όρια 

Δεν υπήρξε υπέρβαση του ορίου που καθορίζεται στην παλιά οδηγία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), των 200μg/m3 για το 98ο εκατοστημόριο, κατά το έτος 2003 σε κανένα σταθμό μέτρησης. Τελευταία υπέρβαση του ορίου παρατηρήθηκε το 2001 μόνο για το σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ (τιμή 201μg/m3). Το όριο αυτό παύει να ισχύει την 1-1-2010.
5.3.β
Σύγκριση με νέα κοινοτικά όρια

Με τη νέα κοινοτική οδηγία μέχρι 31/12/09 ισχύουν τα παλαιά όρια ενώ τίθενται ενδεικτικές τιμές στόχοι ανά έτος που σταδιακά μειώνονται έτσι ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με τα νέα όρια από 1/1/10. Συγκεκριμένα για το 2003 οι τιμές στόχοι ήταν

· 270 μg/m3 μέση ωριαία  τιμή να μην υπερβαίνεται 18 ώρες  το χρόνο

Υπέρβαση του στόχου αυτού δεν σημειώθηκε το 2003 σε κανέναν από τους σταθμούς Αττικής. Ο αριθμός ωριαίων τιμών πάνω από την τιμή στόχο κυμάνθηκε από 1 ώρα στο σταθμό ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ μέχρι 5 ώρες στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ.

· 54 μg/m3 μέση ετήσια τιμή.

Υπέρβαση του στόχου αυτού σημειώθηκε το 2003 σε 3 από τους 17 σταθμούς μέτρησης της Αττικής, με μέση ετήσια τιμή για τους σταθμούς με υπέρβαση  που κυμάνθηκε από 61 μg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ μέχρι 83 μg/m3  στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ.

5.4. Όζον

Η παλιά οδηγία 92/72/ΕΚ με βάση την οποία καθορίζονταν τα όρια για το όζον, έπαψε να ισχύει στις 9-9-2003, οπότε τέθηκε σε ισχύ η νέα οδηγία 2002/3/ΕΚ. Τα όρια της νέας οδηγίας φαίνονται στον πίνακα 4. Τα όρια ενημέρωσης και συναγερμού του πληθυσμού ισχύουν άμεσα από την εφαρμογή της, ενώ το όριο προστασίας της ανθρώπινης υγείας θα ισχύσει το 2010. Η σύγκριση γίνεται με τα όρια της νέας οδηγίας. Το όριο των 180 μg/m3 σε ωριαία βάση, που είναι το κατώφλι ενημέρωσης του πληθυσμού, είναι το ίδιο και στις δύο οδηγίες.

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται ο αριθμός ημερών με υπέρβαση των ωριαίων τιμών όζοντος (180  μg/m3 κατώφλι ενημέρωσης κοινού) για το έτος 2003. Δεν υπήρξε υπέρβαση του ορίου συναγερμού του πληθυσμού.
Σχήμα 5.1.
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5.5.
Μονοξείδιο του άνθρακα

Η νέα οδηγία για το μονοξείδιο του άνθρακα (69/2000/ΕΚ από 16/11/2000) προβλέπει όριο για το μονοξείδιο του άνθρακα την τιμή των 10 mg/m3 σε οκτάωρη βάση, που ισχύει από 1/1/2005 και μετά. Μέχρι τότε τίθενται τιμές στόχοι ανά έτος που σταδιακά μειώνονται έτσι ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με τα νέα όρια από 1/1/2005. Συγκεκριμένα για το 2003 η ενδεικτική τιμή στόχος ήταν 14 mg/m3  σε οκτάωρη βάση. Δεν υπήρξε υπέρβαση της τιμής αυτής για το 2003 σε κανένα σταθμό μέτρησης.

5.6.
Μόλυβδος

Από το 2001 σύμφωνα με τη νέα κοινοτική νομοθεσία η μέτρηση του μολύβδου πρέπει να γίνεται στα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 10μm. Για το λόγο αυτό οι μετρήσεις που έγιναν από το 2001 και μετά, δεν είναι συγκρίσιμες με εκείνες των προηγούμενων ετών και γι’ αυτό εμφανίζονται στο παρακάτω σχήμα. Οι συγκεντρώσεις μολύβδου, είναι πολύ κάτω από τα όρια.
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Σχήμα 5.2. Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών μολύβδου στα ΑΣ10 σωματίδια.
6.    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Από τις συγκρίσεις των διαφόρων ρύπων με τα ισχύοντα όρια ποιότητας ατμόσφαιρας που καθορίζονται στις Κοινοτικές Οδηγίες, προκύπτουν σημαντικά προβλήματα υπερβάσεων σε ορισμένους ρύπους. Η κατάσταση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ανά ρύπο, στην Αθήνα σήμερα είναι:

· Καπνός και αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10 : Η ρύπανση από καπνό αξιολογείται ότι βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα, για τις συνθήκες μιας μεγαλούπολης όπως η Αθήνα.
Τα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10, παρουσιάζουν σημαντικές υπερβάσεις των ορίων της νέας οδηγίας της Ε.Ε. στην πλειονότητα των σημείων μέτρησης. Είναι από τους «νέους» ρύπους που άρχισαν να εξετάζονται  πρόσφατα σε επίπεδο Ε.Ε. και αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για όλες τις Χώρες της Ένωσης. Ο ρύπος αυτός αξιολογείται ότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.
· Διοξείδιο του θείου (SO2) : Ο ρύπος αυτός που παλαιότερα αποτελούσε σημαντικό πρόβλημα, έχει καταπολεμηθεί και δεν ξεπερνάει τα όρια (παλιά και νέα) σε καμιά θέση μέτρησης. Δεν αποτελεί σήμερα πρόβλημα για το λεκανοπέδιο της Αθήνας.
· Διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) : Το διοξείδιο του αζώτου σε σχέση με τους στόχους και τα όρια (τα όρια θα ισχύσουν από 1-1-2010) της νέας οδηγίας, παρουσιάζει σημαντικές υπερβάσεις. Έτσι, η ρύπανση από το ρύπο αυτό αξιολογείται σαν σημαντική, ιδιαίτερα για τα επόμενα χρόνια, που θα τεθεί σε πλήρη ισχύ η νέα οδηγία. 
· Όζον (Ο3) :  Το όζον δεν παρουσίασε κατά τα τελευταία τρία χρόνια υπέρβαση των ορίων συναγερμού με βάση την παλιά οδηγία, όμως υπήρξαν υπερβάσεις του ορίου ενημέρωσης του κοινού και του ορίου προστασίας της υγείας. Από το Σεπτέμβριο του 2003 τέθηκαν σε ισχύ τα όρια της νέας οδηγίας (για ενημέρωση και συναγερμό). Με βάση τα όρια αυτά κατά τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν υπερβάσεις  του ορίου συναγερμού. Οι υπερβάσεις αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική θέση της Χώρας (μεγάλη ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, συνθήκες που ευνοούν το σχηματισμό του όζοντος) και παρουσιάζονται σε όλες τις νότιες Χώρες της Ε.Ε. Έτσι, η ρύπανση από το όζον αξιολογείται και αυτή σαν σημαντική.
· Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) : Ο ρύπος αυτός βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, δεν ξεπερνάει τα όρια της νέας οδηγίας και ουσιαστικά δεν αποτελεί πρόβλημα για την Αθήνα.
· Μόλυβδος (Pb) : Ο μόλυβδος βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και δεν αποτελεί πρόβλημα.

· Βενζόλιο : Συγκρίνοντας τις μέσες ετήσιες τιμές συγκέντρωσης του βενζολίου στην Αθήνα προκύπτει ότι η συγκέντρωση του βενζολίου κυμαίνεται σε επίπεδα μεγαλύτερα από το στόχο της ΕΕ των 10 μg/m3.  Πρέπει να τονισθεί ότι η συγκέντρωση του βενζολίου στην Αθήνα είναι συγκρίσιμη με τη συγκέντρωση του βενζολίου στις αστικές περιοχές της ΕΕ όπως το π.χ. το Λονδίνο. Η Αθήνα μειονεκτεί ως προς τις άλλες χώρες της Ευρώπης λόγω του ζεστού κλίματος το οποίο ευνοεί την εξάτμιση των πτητικών ενώσεων όπως είναι το βενζόλιο.
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� ΑΣ10: Αιωρούμενα σωματίδια με ισοδύναμη αεροδυναμική διάμετρο έως 10 μm (PM10)


� TSP: Ολικά αιωρούμενα σωματίδια
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